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INTRODUCCIÓN
El salbutamol es una molécula que actúa como agonista selectivo de los receptores β-adrenérgicos, utilizada ampliamente en la profilaxis y tratamiento del asma bronquial, broncoespasmo inducido y otros procesos asociados a obstrucción reversible de las vías respiratorias [1]. Una presentación farmacéutica comúnmente utilizada para este fármaco es la de inhaladores con polvos secos, siendo importante el control de calidad que asegure su dosis correcta. En años recientes el desarrollo de métodos analíticos basados en el uso de teléfonos inteligentes ha generado un considerable interés debido a su simplicidad, bajo costo y portabilidad [2]. En este trabajo se presenta un método analítico para cuantificar salbutamol sulfato en inhaladores mediante el uso de un teléfono inteligente y una aplicación gratuita, con características relacionadas a la química analítica verde.

METODOLOGÍA
Soluciones estándar y muestras de salbutamol fueron analizadas en el espectrofotómetro UV Vis Shimadzu UV-1800 a longitudes de onda de 523nm y 542nm. Para la medición con el teléfono inteligente se utilizó una cámara de luz fabricada por el grupo de investigación, con la cual se controlaron las variables de distancia e iluminación (Figura 1). 

RESULTADOS
Dado que la reacción entre el salbutamol y KMnO4 se lleva a cabo en un medio ácido, inicialmente se decidió optimizar el tipo de ácido. Para ello se probó con ácido acético 1mM y ácido sulfúrico 1mM, obteniendo mejor resultado con el segundo. Una muestra comercial de salbutamol sulfato aerosol fue analizado con el sensor. Para ello se tomaron 20 bocanadas del aerosol y se disolvieron en 1mL de agua, de acá se tomaron 10µL y se aplicó el análisis. 
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Figura 1. Caja de control de luz utilizada en este estudio.

CONCLUSIÓN
El método analítico desarrollado demostró ventajas de viabilidad económica para laboratorios de bajos recursos, con un enfoque en la química analítica verde, siendo rápido, simple y con una adecuada exactitud.
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